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内容概要

目前，CT已成为疾病诊断和筛查的一种重要手段。
与常规CT相比，能谱
CT最显著的特征就是提供了多种定量分析方法与多参数成像为基础的综合诊断模式，如基物质图像、
单能量图像、能谱曲线等。
其独特的多参数成像模式与常用的CT诊断模式有所不同，熟悉其成像原理、影像表现与应用价值会
对CT诊断和应用带来很大的帮助。
陈克敏等编著的《能谱CT的基本原理与临床应用(精)》作为国内外的第一本有关能谱CT的专著，全面
介绍了CT能谱成像的基础知识及其在临床诊断中的价值。
本书分为能谱CT基本原理和能谱CT临床应用两部分，共计11章46
节。
能谱CT基本原理篇首先回顾了CT发展的历程和能量CT研发的必要性及其实现途径；随后深入剖析了
单源瞬时kVp切换能谱成像的物理基础，并介绍了实现该技术所必需的硬件平台、图像分析平台和解
析技术；接着从基础实验的角度，展现了能谱成像在定量、定性诊断方面的作用；最后展望了能谱成
像在临床应用中的潜在价值。
能谱CT临床应用篇主要涉及头颈部、胸部、腹部、盆部以及骨和关节等领域，对能谱成像的扫描技术
、分析方法和诊断要点进行了系统论述；从定位诊断、定性诊断以及综合诊断的角度阐述了CT
能谱成像在肿瘤性病变、血管性病变以及医源性植入物术后评估等方面的应用；揭示了CT能谱成像在
优化图像质量、提高病灶检出率和疾病鉴别能力方面的价值。
《能谱CT的基本原理与临床应用(精)》可作为从事医学影像和CT工作人员的专业参考书，也可供临床
学科专业人员、医学院校师牛及相关专业人员阅读参考。
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陈克敏，上海交通大学医学院医学影像系主任，上海交通大学医学院附属瑞金医院主任医师、教授、
博士生导师。
1976年毕业于上海第二医学院医疗系，1983～1989年就读于上海医科大学研究生院，并于1987～1989年
在日本东京圣母病院和庆应大学病院做临床进修医师。
毕业后长期在医学院校附属医院从事临床放射学的诊断和介入治疗工作及相关的教学和科研工作，在
腹部影像学、神经影像学、骨关节影像学、非血管介入及数字化影像等方面均有较多的涉及。
2010年以来组织瑞金团队在能谱CT的临床研究和应用方面做了大量的工作，特别是应用能谱CT在提
高小病灶的检出率和肿瘤的分期及鉴别方面等进行了很多有益的探索，并与东京女子医科大学东医疗
中心及浙江省台州医院开展了多方面的合作研究，已总结并撰写了与能谱CT相关的中英文论著20余篇
，其中关于小肝癌检出及鉴别方面的应用，作为能谱CT方面的研究，已率先发表于国际著名杂
志Radi0，0gy上，并被评为最受关注的文章之一。
目前担任《中华放射学杂志》、《中华肝脏病杂志》、《中国医学影像技术》、《介入放射学杂志》
等20余本统计源期刊的编委和副主编等。
近年来承担国家863项目、973子项目、国家自然科学基金、国家级精品课程、上海市科委重点项目
等10余项，已发表相关论文3()0余篇，参加编写专著30余部，其中主编4部。
获得上海市科技进步奖等奖项多项。
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