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内容概要

《电路实验》一书按照面向21世纪高等工程教育和教学内容改革的需要，在使用过多年的实验教材的
基础上，改编增新而成。
　　本书为了加强实验环节，培养学生的综合能力，根据教育部的要求，将实验任务分为验证性实验
和设计性实验两个层次，绝大部分实验在介绍了实验原理之后，在实验任务中都有自行设计实验方案
这一步，在授课时，可以控制到使设计性实验占总实验量的相当大的比例，而且全部实验都适合开放
进行。
    根据科技发展的新动向，本书拓宽了数字化仪表的内容与应用。
    本书尽量采用国标符号，但在计算机仿真内容中因受软件平台的限制，个别地方还有旧符号出现。
    在学习常用电工仪表和附录这两部分时，可以借助于CAI课件进行，因课件种类较多、发展较快，
这部分内容没直接编人本书，授课时教员自行处理。
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章节摘录

　　第1部分　常用电工仪表　　第1章　电气测量和指示仪表的基本知识　　1.1　测量的基本概念　
　1.1.4　获得测量值的方法　　测量是将被测量与作为测量单位的已知量进行比较，而作为单位复制
体的度量器参加到这一比较过程可以是直接的，也可以是间接的。
因此，根据是否有度量器直接参与测量过程，可以把获得测量值的方法分为两大类。
　　1．直读法　　用直接指示被测量数值的指示仪表进行测量，能够直接在仪表上读取数值的方法
称为直读法。
在直读法的过程中，度量器不直接参与作用。
例如，用欧姆表测量电阻时，我们在测量过程中并没有直接使用标准电阻来与被测量的电阻进行比较
，而是直接根据欧姆表的指针所指示在欧姆标尺上的位置，来读取被测电阻的数值。
在这种测量过程中，标准电阻间接地参与作用，因为欧姆表的标尺是事先“校准”的。
此外，用电流表测量电流，用电压表测量电压等均属于用直读法测量。
用直读法进行测量，其测量过程简单，操作容易，然而准确度不高。
　　2．比较法　　将被测量与度量器（如标准电池、标准电阻、标准电容）通过较量仪器进行比较
，从而测得被测量数值的方法称为比较法。
可见，在比较法中，度量器是直接参与作用的。
例如，用电位差计测量电压，用电桥或电位差计测量电阻。
用比较法测量可以得到高的测量准确度，但测量时的操作比较麻烦，相应的仪器设备也比较昂贵，这
是比较法的不足之处。
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